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INFORME N°2= SDEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2016

A : Dr. FABIAN FIESTAS SALDARRIAGA.
Gerente de la Direccién de Evaluacién de Tecnologias
Sanitarias.

ASUNTO ; Evaluacién de “Dispositivo de Cierre de Piel Absorbible
Subcuticular”

REFERENCIA: Carta N° 2040 — G.RAA — ESSALUD - 2016.

FECHA : Lima, 21 de Junio del 2016

l.- INTRODUCCION

Atendiendo la carta de la referencia, el Instituto de Evaluacion de Tecnologias en
Salud e Investigacién (IETSI) a través de la Subdireccion de Evaluacion de
Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos ha evaluado la eficacia y seguridad del
“Dispositivo de Cierre de Piel Absorbible Subcuticular”

Il.- ANTECEDENTES

Durante las intervenciones quirdrgicas los cirujanos hacen la incisién en la piel para
obtener acceso al sitio quirdrgico. Las incisiones se cierran con suturas punto, grapas
y adhesivos o cintas tisulares. Las suturas pueden ser continuas o interrumpidas. Las
suturas continuas habitualmente se insertan por debajo de la superficie de la piel y
utilizan material de sutura absorbible o no absorbible.

La deficiente curacion de la herida aumenta los costos de atencién sanitaria y provoca
resultados cosmeéticos de baja calidad. Asimismo, se postula que el uso del
“Dispositivo de Cierre de Piel Absorbible Subcuticular” en pacientes sometidas a
mastectomia radical modificada por Cancer de Mama podria acortar el tiempo
quirargico, disminuir las infecciones de sitio operatorio y la disminucién de costos, ya
que no se necesita retiro de puntos, ni consultas adicionales para curacion de la
herida.

En tal sentido, se ha realizado una busqueda y evaluacion de la evidencia cientifica
actual sobre el uso de la tecnologia, para lo cual se realizé una evaluacion de guias,
revisiones sistematicas, meta-andlisis, ensayos clinicos, entre otros.

I1l.- ANALISIS DE LA EVALUACION.

Segun la bisqueda de la evidencia cientifica realizada en bases de datos (PubMed,
Trip Database, Scielo) no se encontré evidencia especifica del uso del “Dispositivo de
Cierre de Piel Absorbible Subcuticular” en pacientes sometidas a mastectomia radical
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modificada por Cancer de Mama. Sin embargo, se encontré evidencia disponible del
uso de este dispositivo en otras patologias.

Abdus-Salam, et al', realizaron un ensayo clinico controlado para determinar la
eficacia y satisfaccién de pacientes post cesareadas a quienes se les cerro la piel con
grapas de piel versus sutura subcuticular absorbible a 6 semanas del alta. EI Grupo
cierre con grapas estuvo conformado por 53 pacientes y el Grupo cierre con sutura
subcuticular absorbible por 53 paciente.

Los resultados evidenciaron que no existe diferencia en el dolor post operatorio,
infeccion de herida, ni satisfaccion de pacientes entre ambos cierres. El grupo de
cierre de piel con grapas tuvo menor tiempo de acto operatorio. Sin embargo, los
costos fueron mayores para este grupo.

Los autores concluyen que no se observé mayor beneficio ni preferencias para el de
pacientes suturadas con el dispositivo subcuticular. Las pacientes se encontraron
satisfechas con ambos tipos de cierre de piel.

Bou, et al2, realizaron un investigacion para determinar la incidencia de infeccion de
sitio operatorio con el uso de sutura subcuticular absorbible en cirugias electivas por
cancer gastrointestinal. En el caso de grupo en el que se uso sutura subcuticular
absorbible la incidencia de infeccién de sitio operatorio versus 13,9% del grupo control.
Por lo que, lo autores concluyen que la infeccion de sitio operatorio puede prevenirse
con el uso de suturas subcuticulares absorbibles en pacientes en los que seran
sometidos a una intervencion quirtrgica electiva por cancer gastrointestinal.

IV.- CONCLUSION

El “Dispositivo de Cierre de Piel Absorbible Subcuticular” no cuenta a la fecha con
evidencia cientifica para recomendar su uso en pacientes sometidas a mastectomia
radical modificada por Cancer de Mama.

Sin embargo, en cirugia electiva de cancer gastrointestinal ha demostrado eficacia
para disminuir las infecciones de sitio operatorio.
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